
УТВЕРЖДАЮ  

Инструкция  

Комплекс  измерительно -вычислительный  стенда  40 МВт  сборочного  

испытательного  корпуса  корабельных  газотурбинных  агрегатов  «ИВК -40 

СИКК » 

Методика  поверки  

ИНСИ .425844.000.00 МП  

2017 г . 
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9 ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПОВЕРКИ  

9.1 При  поверке  вести  протокол  по  форме  Приложения  Б . 
9.2 Результаты  поверки  оформляются  в  соответствии  с  приказом  Минпромторга  России  

К  1815 от  02.07.2015 г . При  положительных  результатах  поверки  выдается  свидетельство  о  
поверке . При  отрицательных  результатах  поверки  система  к  применению  не  допускается  и  на  неё  
выдается  извещение  о  непригодности  с  указанием  причин  забр . :: ания . 

Главный  метролог  000 «КИА» 	 В .В .//U  	Супрунюк  
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