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10 ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПОВЕРКИ  

Результаты  поверки  заносятся  в  протокол  поверки  (Приложение  А  или  Б). 
При  положительных  результатах  поверки  оформляется  свидетельство  о  поверке , 

на  верхний  левый  угол  дверцы  стойки  приборной  наносится  знак  поверки  в  виде  наклей -
ки .  

При  отрицательных  результатах  поверки  оформляется  извещение  о  непригодно - 
сти  к  применению  с  указанием  причин  забракования . 

Ведущий  инженер  
ФГУП  «ВНИИМ  им . Д .И . Менделеева » 

	 С .Н . Чурилов  
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