
 

 
Поверка 

Осуществляется по МИ 3138-2008 «Глюкометры портативные. Методика 

поверки». Средства поверки: Стандартные образцы глюкозы с 

концентрацией от 1,7 до 22,2 ммоль/л (30-400 мг/дл). 


