
Поверка 

осуществляется по документам НКГВ 03.000.10.00 МП 

«Термометры цифровые малогабаритные ТЦМ 1500 исполнений 

ТЦМ 1510, ТЦМ 1511. Методика поверки», НКГВ 03.000.20.00МП 

«Термометры цифровые малогабаритные ТЦМ 1500 исполнения 

ТЦМ 1520. Методика поверки», НКГВ 03.000.30.00МП 

«Термометры цифровые малогабаритные ТЦМ 1500 исполнения 

ТЦМ 1530. Методика поверки» 


