
Поверка 

осуществляется но документу ЛАВБ 411002.001 МП «Дефектоскопы 

ИНТРОКОН. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП 

«ВНИИМС» 03.03.2005 г. 


