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10 ОФОРМЛЕн IИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПОВЕРКИ  
10.1 На  основании  положительных  результатов  по  пунктам  раздела  8 выписывают  сви -

детельство  о  поверке  АИИС  КУККЭ , удовлетворяющее  Приказу  Минпромторга  от  02.07.2015 
М21815. В  приложении  к  свидетельству  указывают  перечень  ИК , прошедших  поверку . Знак  по -
верки  наносится  на  свидетельство  о  поверке . 

10.2 При  отрицательных  результатах  поверки  АИИС  КУККЭ  признается  негодной  к  
дальнейшей  эксплуатации  и  на  нее  выдают  извещение  о  непригодности  удовлетворяющее  При -
казу  Минпромторга  от  02.07.2015 3'4s1815 с  указанием  причин . В  приложении  к  извещению  ука-
зывают  перечень  ИК , не  прошедших  поверку . 
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