
Поверка осуществляется по: 

МИ 1972-95 «Рекомендации. ГСИ. Установки поверочные трубопоршневые. 

Методика поверки поверочными установками на базе весов ОГР или 

мерников». 

МИ 2420-97 «ГСИ. Компьютер измерения расхода модели 2522 фирмы 

Дэниэл на УУН АО «Можейкяй». Методика поверки». 

 


