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Windows, найдя  ярлык  ПО  в  трее  и  запустив  его , в  строке  «О  программе ». Убедиться , что  
идентификационное  наименование  и  номер  версии  ПО  соответствуют  заявленным . 

9.12.2 Проверка  цифрового  идентификатора  ПО . 
На  выделенных  модулях  ПО  проверить  Цифровые  идентификаторы . Алгоритм  вычисления  

цифрового  идентификатора  -MD5. 
Проверка  Цифрового  идентификатора  программного  обеспечения  происходит  на  ИВК  

(сервере ), где  установлено  СПО  АНИС  КУЭ  ЕНЭС  (Метроскоп ). Для  чего  нужно  запустить  
менеджер  файлов , позволяющих  производить  хэширование  файлов . В  менеджере  файлов , 
необходимо  открыть  каталог  и  выделить  необходимые  файлы . Далее  в  закладке  Файл  Главного  
меню  выбрать  команду  — Просчитать  хэш . Получившиеся  файлы  в  количестве , соответствующем  
выделенным  файлам , содержат  код  МЕ 5 в  текстовом  формате . Наименование  файла  М05 строго  
соответствует  наименованию  файла , для  которого  проводилось  хэширование . 

Сведения  об  идентификационных  данных  (признаках ) ПО  СИ  и  методах  его  
идентификации  фиксируют  в  виде , представленном  в  таблице  2. 

Таблица  2 

Идентификационные  данные  (признаки ) Значение  

1 2 

Идентификационное  наименование  ПО  

Номер  версии  (идентификационный  номер ) ПО  

Цифровой  идентификатор  ПО  

Другие  идентификационные  данные , если  имеются  

10 Оформление  результатов  поверки  

10.1 На  основании  положительных  результатов  по  пунктам  раздела  9 выписывают  
свидетельство  о  поверке  АИИС  КУЭ  в  соответствии  с  Приказом  Минпромторга  России  от  
02.07.2015 г . Ns 1815. В  приложении  к  свидетельству  указывают  перечень  ИК . 

10.2 При  отрицательных  результатах  поверки  АНИС  КУЭ  признается  негодной  к  
дальнейшей  эксплуатации  и  на  нее  выдают  извещение  о  непригодности  в  соответствии  с  
Приказом  Минпромторга  России  от  02.07.2015 г . Х  1815 с  указанием  причин . 
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