
Поверка 

осуществляется по документу РЮКЯ.407632.002Д2 «Уровнемеры 

акустические УА-2. Методика поверки», согласованному ГЦИ СИ ОАО 

«НИИТеплоприбор» 20.07.2010 г. 


