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l ВведеЕЕе
наgюящщ Yтодика распрстр rяется яа Комплексы {Ефрмацвоlшь

реrястрIrрующпе ИРК <Kriolab> (далее - комплексы), Iвготltвливаемыс ООб <КриоЛаб>,
г.Москва, по тоýцческrrм условrл. ТУ 42l 1_001_62766184-2014 и устапавrmает rrетолш п
средства rх первичtlой и sерпо,ц{ческой поверок.

т

Иrттерва,r мецлу поверкаi,п - 4 года.
Освовпые метрологические характерпстики систем прлlведевы в таблице l.

2 Опервцпп поверlш
Прr проведевии первичной

указанные в табляце 2.
Таблща 2

и цериодIflrеской ооверо,l долхвы выполllлтъся операциr,

3 Средсгва поверкц

_ _ Пprr првслении поsерки прцмеtulют средства взмер€шrй, указаlшле в табrшце 3.
Таблrrца 3

Паиметр 3вачеше
Работrй д!jшазов взмqlяемьп< теrrперагур, ОС от мицус 50 до п:пос 50
Предеrвr доцускаемой абсодотrrой погречлrcстrrJС

- в дапазоЕе сЕ. минус 20 ОС ло пrпос 20 ОС;

- в диапазоЕс св. миЕус 50 ос до lмEyc 20 ос
в св. цлюс 20 оС до плюс 50 .С:

+0,1

+0,2
Цева едивrФr яаименьшего разряда, 

ОС 0,0l
Рабочrе условшI эксплуатаrrии лля ИРК <KTioLab>:

- дrrtrпаюЕ температ)Ф окр}хаюцей среды, ОС:

- oTEocETeJlьEuц BJlluKllocтb воздaха, ОZ:
m мпнус 50 до ц.lчос 70
до 95 (без коЕдеясащоr)

Нал{еttова.ние операцв.r Номер
пrшсга МП

прведевrrе опсрацrrи
IIDЕ

псрвЕщой
повсрке

aIФЕоJичес-
кой повсрке

l BrremEd осцотр 6.1 ,Ща Да
2 Опробоватяе 6.2 Да Да
3 Оцределеше абсолотtой погреЕЕос!и
комплексов 6.з Да Да

Н8llшеповавяе п тпц средgтв trзмеIr€ЕЕf, ц
оборудовrrrхя

Осповвые техпическце rsрsктсрвстпtсl

Термомегр щФрвой прецизиоЕttый
DT1-1000 (в комплекге с
т€рмоцреобразователям п сопртЕвления
платияовьшш тцпа STSI00)

Пределы допускаемой осяовной
погрешsости: *(0,0Зtед.idл.рат) ОС

в диапазоЕе от i{икус 50 до пlпос 400 .С

Термосrат lмшостrый прецдзпоrffrrй
псрелшвого тхла модеJui ТJIп-l,I

.Щиапазоп восшризводимьD( тсrшерат}р от
мrryс 30 ло пrпос l00 оС, веgгабвльвосгь
поддер)rаЕця задавrrой температ}ты
*(0,004,..0,0I) ос

Термосгат rrсrдкостньй прецязиоЕЕьй
переJIллвцого типа модели ТПП-1.2

,Щиапазон воспроизводltмьц температ)т от
Mrlryc 60 до пrпос 100 'С, нсстаби.ьность
поддержаЕия задаltrrой температуры
a(0,004...0,0l) "с

l lерсоЕаJьЕ,й компьютер с устtlllовлеFцым
програidlfЕьDti коrшлексом <rKriolab>



Прrмечевия;
l Все срлсгва измереЕцй. прI!меяяемые при повetrке, доJDкtlы пметь дейqтв},Iощие

свЕдетешстм о поверке.
првмеЕеtIие друлrх средств пзмереrяй с метрлогrческпми
ху]ке }тазаrашq и разрешеIrцьD( к прЕraенению в РоссIrйской

2 .Щолускаегся
характерцстикамц, ве
Федерациrr.

d Требовrнпя безопsсЕоgfr
При проведеппп поверl@ liеобходимо соблюдать:
-тр€бования безопасЕости, которые предусматрива!qт (правила технrческой

аlчlчхи элекгроустаяовок потребителей> и <меrкотрасл9вые цравиJIа по охраце туда(правила оезопасности ) ц)и экспJD/атации элекгроустацовою) ПОТ РМ-01 6-200 l ;
- ]казаяия по техЕике бgзопасноgгЕ, приведеЕgые в эксп,ц/атациоЕной доý.lrецтацпi

Еа эталоЕllые средсIва измереIцй я средстsа испыташй;
- у паяIlя по те)ffике безопасноgти, прЕведешЕIе в паспорге ц р)ководств€ по

экспJIуатации комплексз иРк (KIioLabD
к пров€деаию пов€ркЕ допускаются лицq аттесювааные Еа право прв€доllяя

повсрки даЕпоm аида с!tсдств измереций, озtlако[!'Iенцые с р)л(оводством по эксплуаmцЕи
тецловЕзоров и прошедrше иЕqIруктФк по тсхнике безопасвости.

5 УсltовЕя поверкrt п подrотовка к цей
При проведении поверкп должпы соблюдаться след/ющпе условЕJt:
- темпсратура окружающего воздlо<4 ОС

- опlосЕтеrьЕaц BJ,I.DIqiocTb окрухающего воздуха, ОZ

- атмосФерво€ давл9t{ие, кIIа

от+ l5 до + 25;
от 30 до 80;

от 86 до 106,7:

6 ПроведспЕе поверкв

6.1 ВцешЕцй осмотр
6.1.1. При вЕеlццем осмотре уст lа&пивirют ОтсJ.тствце мсханrlчсскtл( повреждеtltfr,

коррозЕи, Еарушсflиf, uокрьrгd, Еадписей и дlугих дефекгов, которые могуI повJIпrrтъ ва
рабоry комплекса и на качество поверки. Такхе прверяг ЕiUш;ие плоп16 иа *орпусс
цоргатЕвного коятрJшера, обсспсчиваюlцltх защту программного обеспечЪмя,
уýтавовлеЕЕою в |lеразборвом корпусе приборв, от весаllкцЕоцвровirцного достуца.

6.2 Опробовавrе
6. l . l Опрбоваше необходrмо проводtiть ди cticтel\dы в сборе (тФмокоса с

портtlтивЕыМ контрtrлерм) в соответствии с Паспортом п Рдоводствоtrr по экспJryатацlи
sа коi,ппекс иРк (Kriobb>.

63 Опрсделепие абсолютпой rrогрешностп
Опрдслевие абсолошой поФешности комплекса ИРК <Kliolab> прово,щIся s

ж{д(остЕом термостате (криоФате) в семи (прtr первЕщlой поверке) Е пяти (trрц
перrrодrчсской поsерке) коrггрольяых точкaц, лежащ< вЕ).Iри йбо""- д*".й
пзмеpеЕиЙ комплекса иРк (Kriol,ab)., tlапример, при теiдерацФах: минус 50, мшус 25,
(i,щус З),0, (rtлюс З), плrос 25 п п.rпос 50 .С.

6.3.I Термокоса с датIIЕкаци скр}лlивается в бухгу Е помец{rется в рабоd о8ьем
т€рмоqата вместе с зталоtIЕъп, rермомЕтром.

б.3.2 В соотвеIствrл с РJководсrвом по эксп.луатllцш устаЕsвrlивsют в Tepмocтatе
перв},rо коЕтрльЕую точку. После установле8l.Ur зrfiаIтяой температуры и соотвсгсгв}ющей
вьIдерх(ки дц достиr(евЕя сос!Oяпяя тешIового рtввов€сия (Ее Metlce 30-тп мпнуг после
уст?tяовлепия показацrо; по эталоЕпому термомgгру) при помощд портативвоaо *ойр-.рч



cнlд\llttoт показанltЯ пзi{еревшФ( значеЕий температуры ди каrкдого дат!иr(а тсрмокосы ll
?талопнэrc термомецв (вручЕ}ю). Сllиilают показаяпя в теченне l 0 мrЕ}т.

6.3.3 После сняIrя пок&завий обрsбатывают поФцепнце данЕце r рассчитЕмют
абсоJчотIlую погреrцяостъ, koтopar в каждоf, коrгрошвой точке ве доJI'Gа превышать
вормЕруемьп звачеаий предеJIов допускаемой абсо.tпопrой погрешrlостп, trрпведеttвьD( в
табJцiце l.

Дбсолlотвая погреIшrоgгЕ, в каrкдоf, точке опрлел.rется по фрмуле:
Л=*(fх- | э\,

где: /х - средЕее архфм9тиqсское значеttие теraперат)ры по покеиtrпям кa)кцоm
датчика температуры термокосы, ОС;

7э _ срлшее арифмfiическое зuачение темпераDDы по покдýцrrr. ?талоtlllою
термомсгра, ОС.

В сrryчае првьшения предФъЕьD(
подлФкlт заJt{ене ЕJIи п€рсградуирвке
прверкой.

6.3.4 Операчпr по п.6.3,2-6.3.3 выполвяют дп rю€х коtттрrънъD( теr.перат}?вьD( mчек.
6.3.5 Есrп комплекс иРк (KdoLabD у,rrомlшекmван микркоЕгродлерм TKL, m перед

вачалом rзмерснrя в соответýтвип с Р}товодствоrd по эксItJц/атаlшц rа комплскс ирк
<КriоЬЬ>.прграммпруот коЕтр.шер дu з:tпrrсц показаЕtf, т€мпераDФЕьD( даtчпков
термокосы (1 измернrrе в i.инугу), а после дрв€денliя измерений по п.6.з.2{.з.3
поrчспючают коптрJIлер к персовальtlому компьютеру и счатыаают из памrтll прибору
дщfiые по вссм дагrикам термокосы. Прграммирвsrяе ковцюrшера в с!lптцваяпе
ивфрirацш прliзводrrcя Ери помощlr пк <lGiolabr.

6.3.6 Если кошrлекс иРК <Kriolab> укомплектоваll мцкркоrггрллером Tbf-E, то
церед яачалоra измеренпй в соотвgltтвип с slководством по экспJIуатацци Еа комплекс ИРК(KriolabD. коЕгрдлер коЕтрллер подспюlастся к ПЭВй для запrся показаяий
темпертуркш( датикоа термокосы (l измерен{€ в миIrуry), Программиров&rие
коlfiроllлера и считыЕацIrе lпфрмации п!юg.зводится при помоци гк (Kтi;Lаb,).

6.3.7 Прll перriоФrчсскоfi поверке в с,qцае невозможЕости демоtпшка т€рмоr(осы пз
сквiDкиЕы допускается бсздемонтаrrоrая поверка.

6.3.E.l помещают т€рilокосу с 5-ю иядхвllд/аJьно оттраддrруемmш tulатшlовыми
ryвствrпеJъIrцмп элеldеЕтамв сопртивJIеЕця (с допускаемой сум!aарной (с поргативным
коЕгроJшерм) предельной погрешносrью не более *0,03 9С в дtапаюве темпеtвDр от
мЁнус l0 до пJпос 30'С) а скваr(ину, где находrпся т€рriокос& Закрьпдсrг ее и посJIе 24-
часовоf, вьцерхq(!r свrlмают показаIirtя при установившемся температлtiом р€хи}lе в Фуше.
Оброботку поlryченвьD( зцачеЕкй прводrт по п.6.з.з.

7 оформлевве рсз5lльтiтов Eoвepкti
сцcr€мш, пршеддхе пов€рку с полоrсятельвым рgзультагом, призвакrтсr годllымt и

допускаtOтс, к прllмеяенrю. На rrх оформrшегся свидетеJIютво о поверке в соqтветствия с
rр 50.2.006.

Прв mриrrательвьос резуlьтttтlх поsеркх, в соотвстствии с ПР 50.2.006, офрrrrrяегся
llзвещеЕие о непригодяости.

Разрботчrк пастоящей мgгоддоr:
НС лабортории МО термомстриr
ГIРl СИ ФГУП <ВНИИМСл

значеЕtrй каки}l-то дgтчиком термокосы он
ва пр€дIркятии-изmювпте,пс с после.Фдощей
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