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l ВвсдеЕrrе

настоящая мqюдлка распространяется tla измерители температ}?ы жидкр( мfiаллов

SIDERTEMP-IП (далее по тексry - прuборы или измерrтте.пп тсмпературы), изготавливаемые

фирмой (SIDERMES s.p.A.r, Ита,,lия, и устllпавJIивает мето.ФI и средстЕа их первицtой и

периодической поверок.
Иrггервал межлу поверкамrr - l год.

2 Операцrrп поверкя
При првеле'ш первriчяой п периодическоЙ поверкп rrриборов доftкны выпоJIв,Iться

операцхи, указirпяые в табJще 2.I
таблица 2.1

3 СрGдсIвs поверки
При проведеЕIrп цоверк! примевяют средства измерепяй, },казаrшые в таблице 3.1

табляца з.1

4 Требовапвя безопаспосrп
При прведеrш повсрки необходимо соблюдагь:

- тебомния безопасЕости, которые прсдусматр}iвают (лраз!tла технической

эксплуатацид электроуставовок потрсбвтелей)) и (межотрасдевые правила по охрале туда
(правила безопаспосгr) прrr эксп,туатации элекгроустаповок)) ПОТ PM-Ol6,200l;

- }тазаяttя по TexllиKe безопасвости, приведеЕяые в эксruryатационной доку"{свтации

па этаJlонвые средстsа ЕзмереIйй и средства ltспьгганий;

- указzчrия по техЕпке безопасяости, приведеt!ные в р)товодстве по эксплуатацrtи

rlреобразователей.
к проведевпо поверки допускаются лица, аттестоваFllые па право проведеЕцJI

поверки дtlняого вида ср€дств ,tзмереяий, озЕакомлевltые с р}ководством по экспrryатации

приборв и пршедшие иЕст}ттФк по техвике фзопасвости.

НаимеЕоваfiие операции
Номер

пувкrа МII

пDов€денис опеDдшЕ rrDи

псрвитiой
повсDке

периодичес-
кой повеDке

l Внешций осмотр 6.1 Да Да
2 опDобованЕе 6.2 Да Да
3 Определевие осповвой абсолотной
поmешности

6,з Да .Ща

налмеЕоваЕЕе п тип
осЕовfiая

погDеIIrиостъ

Компаратор-калибDатор увиверса.тьвый КМ3O0Р +0,0005 %

Калвбратор мцогофуЕкцt оЕалъяьй и Ko}lt\lyниKaтop

вЕАмЕх мсб CR)
регЕстрацuовяьй .1,I9 5 2489- l 3

Термо]{етр лбораторЕй элекФонньй ЛТ-300 дцапазов измерепJd температJФы: от
мивус 50 до шпос з00 "с, пГ: +0,05 "с
(в ,шапазоrе от минус 50 до плtос
199,99 "С), *0,2 ОС (в диалазоЕе от
ц]пос 200 до цJDос з00 ос)

при м е ч анис-доllускается fiрименение другttх средств змереd ра,решевных к примененIflо в

РоссийскоП Фед€рацци с мgгрлогиr{ес*liмtl хараlс€рlrстиками, удовлетворяющБrи следующему Фlfrcрию:

^J^"< 
1/]. гдс: 

^, 
поrDсшrосrь эталонfiых СИ, А п - поФешносгь пов€р!9ц919 ц!ибора,



5 Ус.ловия поверкп п подготоsкд к пей
5.1 Прп прведешЕ поверкв доrrхны соблюдаться след},юпш9 условия:
- температура о(т}хающего возд},ха, ОС 2О}5;

80;- относитс.пыtаJI влаjiкЕость окрркающего воздха, oZ, пе более
- атмосферное дашепие, кПа от 8б ло I06,7;
- впешние электи.Iеские и магнитные поля, удары и впбрацrи, s,тlяощие Еа работу

приборов и средств поверки, дотoкяы отс}тствомть.
5.2 Срелстм поверкt,r li оборудованце подготавливают к работе в соответствии с

эксплуатаllионЕой доку!!еЕтацией.

6 Проведеrrrrе поверrоr

6.1 Внешlrlrй осмотр
6.1.1. При впеIпц9м осмотре !.стана&rrивitют oTc}.тcTBIle мехаапчсских повре)lценrrй,

коррФиr, варудеЕЕй покрьпЕй, trадпrсей и других деФекгов, которы€ irlог}т повлиять Еа
работу прибора п Еа KatlccTBo поверки.

6.2.Опробоваlrяе
6.2.1 В соответствпи с р}товодством по экслJryатаtlии подключают прибор к исто,пrЕку

пптания и компаратору-капибратору КМ3O0Р (далее по тексry - компаратор) iли
калибратору многофуrцIпопмьцому И копшуникатору ВЕАмЕх мсб (_R) (лалее по тексry
" калхбратор).

6.2.2 Гснерир}тот с компаратора или каJ'rrlбратора значешле ТЭ.ЩС в зaвисимости от
типа НСХ по ГОСТ Р 8.558-200l лежащеtо в диалазоне г]мереЕий прибора.

6.2.3 Набrподаlот ва дrlсплее прибора шачение теiшерат}тlы генерирусмоIо с
калибрагора или rоrrпаратора.

6.2.4 Прпбор сtц.Еlgтся прягодЕым к далънейшей поверке, еслв яа его дцсtцее
индицируется зllачеЕяе температуры.

бЗ ОпрсдеJrешiе освоввой !бсолютпой погрешпостп
6.3.1 При тrервишой и перrrодЕческой поверке допускается офводиIь поверку в

диалазоне измереЕd, согласомнньIм с поJъзователем, во лежацIим в}rути диапазона
измерений прибора. Пр, этом депают соотвстствуюц},ю зlшись в паспорте (формуляре) и
(или) в свидrтельстве о поверке.

6.3.2 опред9ленис осповgой абсолютной пог!ешости проводитъ по пяти точкам: 5*5,
25+5, 5Gr5, 75+5 и 95*5 о/о дЕапазова,

б.3.3 При rrовсрке прибора с НЬХ типов nK>, <S>

рисунку l.
Мед,!ыэ
проюдд

и]пi (RD, собираtrt схему согласво

УдIчldюци9
(компокачхонны6)

проводаэгаIрвныл
т8рtaохбтр

Тормоqrтг

Рисунок l

ПоверЁuый
прибор



а) К клеммам поверяемого лрибора подкJпочдот удmюIющце (компеЕсашошIые)
провода по ГОСТ 1790-77, ГОСТ 1791-67 к ТП (в соотвсrствии с требовапиями по ГОСТ
8.3З8-2002). Тип компевсационньD( прводов должев cooтBficтBoBaTb тшу НСХ
устаtlовленпому на прпбор. Коrtrы удлиняющrх Ероводов со€дпЕяют с мсJшыми
проводамп, скруп<п проводов помеrцают в пробиркп заполненлыс маслом, а зат€м пробЕркЕ
помещают в rrулевой термосmт (плrl сосуд Ьюара заполrеЕкьй льдо-водяцой смесью),
Теrшературу в сосуде Дьюара контолир}тrт термомЕтром с предслом доrryскаемой
абсо.lпотной погрешиостr пе более +0,05 t.

б) Подключают ме.шые првода к компаратору яаrryяжепrй влв калибратору.
6,3.4 При поверке прибора с НСХ типа <BD собпрдот схему согласяо рисуrку 2.

Рисуrок 7

6.3.5 Гепервруrот с коIпаратора яли калибрrгора зflачеЕtiе ТЭДС в з:вЕсЕмоств от
типа НСХ по ГОСТ Р 8.558-200l соотвегствlтощее первой коЕцюльвой п}чке.

6.3.6 Снцмают цоказаrшя с дЕсплся поверяемого прибор.
6.3.7 обрабагъваoт поrгучеЕЕые данные ц рассчЕтывают основЕую абсоJпотЕJ/Iа

погреIшlость,

OcBoBHl,ro абсолютrlrо погрешность опредеJuют по формуле l:

(l)
где: ,/ п - зtrачеяйе температуры индицируемос Еа дцсЕлее поверяемого прпбор4 'С;

/r - знаqеЕпе ТЭДС в температурном эквиваJIеЕте геЕериру€мое с компаратора-
калибратора кМзOOР п]й калцбратора мЕогофуящиовалъtlого u комм}нхкатору вЕдМвх
мсб (_R), "с.

6.3.8 Повторяот операшш по п.п. 6.3.5-6.3.7 дrц оста,ъЕьD( ковтрольньD( точек.
6.3.9 Рассчитьвают осноЕЕую абсолютнlто rrогрrлность дlц кФкдой пов€ряеi{ой

Tolllcl.
ПоJryчеввые значеЕпя осЕоввой абсолютно погрешЕоqги ао sсех коитфльвьD< TotlKax

нс до,пrкЕы превышать предельво доIryстuмьп значеЕяй, приведеttЕьц в ПриложеЕли А,

^= 
+(f ,- у ,\,

4

Компаратор ПоверЕмый
прибор



8 Офрr:rсппс рсзуrьта:юв поверкr
8.1 Прrборы проlчещс цоверку с полохЕтоIьЕшll р€зуJБтатох, првЕаIоrcя юдвчraп

п доIryскrкrтýr r прЕllевешо. IIа шr формляетýя свgдgI€JьсItо о цоверке в coqIBeTýTBш с
ПрЕ{азом Л9 1815 Мпrгрlrюрга Росюпr от 02 шо,ш 2015 г. ц (шв) gгавЕтся звак повсркп в
пасItорт и дслаетýа соответgтаующая здrцсь s Iвздеде (Свrдетеlъсгво о поверке>.

8.2 При оцичатеrьных резуlътатФ{ цоверки, в соответстаиЕ с Пр!rказом }ft l8l5
Мшроuюрга Россдц от 02 шодя 20! 5 г., офорrrrпется пзвсцекпе о Еепрrm.цдоств.

Разрбсга,л:
Мла@Еау{дй сOФуЕц{
на)^шо-иссrtедоватеJБскопо отдедеция
МО терrrомчгрш и лавлешя (НИО 207)
Фryп(Вниимс) ЛД.Марсш

Начашвик
Еа)ЕвФ,иссJI€довательскоm qтд€лсвця
МО термомегрпп и давлешя (IlИО 207)
Фryп(вниимсD




