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7.2. При  положительных  результатах  поверки  оформляют  свидетельство  о  поверке  или  делают  соот - 

ветствующую  запись  в  паспорте  прибора , ставят  оттиск  поверительного  клейма  на  пломбы , уста- 

новленные  на  элементах  прибора , открывающих  доступ  к  органам  программирования . 

7.3. При  отрицательных  результатах  поверки  прибор  к  применению  не  допускают , оттиск  довери - 

тельного  клейма  гасят , свидетельство  о  поверке  аннулируют , выдают  извещение  о  непригодности  с  

указанием  причин . 

Начальник  отдела  208 

ФГУП «ВНИИМС » Б .А . Иполитов  

Инженер  отдела  208 

ФГУП «ВНИИМС » Д .П . Ломакин  
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