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6. ОФОРМЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПОВЕРКИ  

Результаты  поверки  оформляются  в  соответствии  с  требованиями  Приказа  Мин -

промторга  Российской  Федерации  Н  1815 от  02.07.2015. 

При  положительных  результатах  выдается  свидетельство  о  поверке  с  протоколом  

(приложение  А). Знак  поверки  наносится  на  свидетельство  о  поверке . 

При  отрицательных  результатах  поверки  выдается  извещение  о  непригодности  
микроскопа  с  указанием  причин . 

Зам . нач . отдела  203 

ФГУП  «ВНИИМС » Н .А . Табачникова  
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Приложение  А  

ПРОТОКОЛ  ПОВЕРКИ  

1. Поверяемый  прибор : Микроскоп  видеоизмерительный  MarVision серии  QM 300, зав . 

(дата  ввода  в  эксплуатацию  или  ремонта , предприятие -изготовитель ) 

2. Средства  поверки : 	  
(наименование , номер  свидетельства  о  поверке ) 

З . Результаты  поверки  
Наименование  параметра  Допускаемое  значение  

параметра  
Результат  поверки  заключение  

о  пригодности  
1.Внешний  осмотр  

Визуально  
2. Опробование  Визуально  
З . Идентификация  про-
граммного  обеспечения  
4. Определение  абсолютной  
погрешности  линейных  из -
мерений  в  плоскости  ХУ  

4. Условия  поверки  

Температура  окружающего  воздуха , °С 	  
Относительная  влажность  воздуха , °/о 	  

На  основании  результатов  поверки  выдано  
Свидетельство  (извещение  о  непригодности ) М 	  

Поверитель  
Дата  поверки  
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