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6.5.3 Если  по  результатам  поверки  датчик  признан  непригодным  к  применению , 

свидетельство  о  поверке  аннулируется  и  выписывается  извещение  о  непригодности  к  

применению  с  указанием  причин  не  пригодности  в  соответствии  с  Приказом  Министерства  

промышленности  и  торговли  РФ  от  02 июля  2015 г. Ns 1815. 

Пример  протокола  поверки  датчика  температуры  и  влажности  ТН-485 приведен  в  
приложении  Приложение  А . 
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